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REPORTE ANALITICO
Cliente: Comisidn Munlcspal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipic de Cd. Victoria Fecha de emision: 2021-06-01
Empresa: Comisién Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cd. Victoria Informe No. : 1244AP/21
Atencion: Q. David Trejo Pecina No. de interno: 207P
Direccidn: Carretera Soto la Marma Km. 2.5 Cd. Victoria, Tamaulipas,
: INFORMACION DE LA MUESTRA
Lugar de muestreo: Purga de tuberfa Fecha de muestreo: 2021-04-22
Direccién: ) Cd. Victoria, Tamaulipas Fecha de recepcion: 2021-04-23
Muestreo realizado por: Laboratorio SAS S.A.de C.V. Periodo de andlisis: 2021-04-22 al
Bajo la Norma: MUCO-AP-005 2021-04-29
Id. de la muestra: 8l Carcamo la pefiita
Descripcidn de la muestra: Agua Potable
: ‘ . g 3
PARAMETRO '§  METODO ANALITICO ~ UNIDAD 'RESULTADO
Cianuros NOM-201-S5A1-2015 mg/L < 0.02
Cloro residual libre 4 ACO1-AR-COL-002 mg/L 2
Yodo residual libre 4 ACO1-AR-COL-004 mg/L < 0.2
Cloruros 1 SM-4500CI-2017 mg/L 5.38
Color Verdadero, apH = 7.5 NOM-201-S5A1-2015 UC Pt/Co < 5
Dureza total 1 SM-2340C-2017 mg/L 238.19
Fenoles 2 NMX-AA-050-SCFI-2001 mg/L < 01
Sulfatos 5 NMX-AA-074-SCFI-2014 mg/L 108.51
Fluoruros NOM-201-S5A1-2015 mg/L 0.2
Nitrégeno Amoniacal B NMX-AA-026-SCFI-2010 mg/L < 03
Nitrogeno de Nitratos NOM-201-55A1-2015 mg/L 1.184
Nitrégeno de Nitritos NOM-201-S5A1-2015 mg/L < 0.01
pH, medido a 26 °C 42 NMX-AA-008-SCFI-2016 UpH 7.5
Soélidos disueltos totales * SM-2540C-2017 mg/L 475
SAAM NOM-201-55A1-2015 mg/L < 01
Turbiedad NOM-201-SSA1-2015 NTU Q.55
Metales
Aluminio ¥ NMX-AA-051-5CFI-2016 mg/L < 01
Arsénico NOM-117-55A1-1994 meg/L < 0.001
Bario # NMX-AA-051-SCFI-2016 mg/L < 05
Cadmio SM-3111C-1992 18ThE mg/L < 0.0015
Cobre NOM-117-S5A1-1994 mg/L < 03
Cromo s NMX-AA-051-SCFI-2016 mg/L < 0.03
Hierro NOM-117-5SSA1-1994 mg/L < 0.2
Manganeso s NMX-AA-051-SCFI-2016 mg/L < 0.1
Mercurio NOM-117-55A1-1994 mg/L < 0.001
Sodio 5 NMX-AA-051-SCFI-2016 mg/L < 5
Zinc NOM-117-55A1-1984 mg/L < 0.03
Plomo SM-3111C-1992 18ThE mg/L < 0.005
2,4-D 5 EPA 8321B 2007 ug/L < 10
BTEX
Benceno 3 EPA-8260D-2018 ug/L < 0211
Etil benceno 3 EPA-8260D-2018 ug/L < 0.21
Tolueno 3 EPA-8260D-2018 ug/L < 0211
Xilenos : EPA-8260D-2018 ug/L < 0.21
Trihalometanos
Bromodiclorometano 3 EPA-8260D-2018 ug/L 13,52
Bromoformo 3 EPA-8260D-2018 ug/L 0.45
Cloroformo 3 EPA-8260D-2018 ug/L 47,06
Dibromoclorometano 3 EPA-8260D-2018 ug/L 4.64

Av. Andrés Molina Enriquez No. 158 Col. Barﬁbs-Sél‘l.ll Pe

" Tels: 01(55) 5661-9979 | 5661-6337
5661-8974

Fax: 01 555663-1447" |



controlquimico MOVAMANN

intermacional
I G el REPORTE ANALITICO
Cliente: Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cd. Victoria Fecha de emision: 2021-06-01
Empresa: Comisién Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cd. Victoria Informe No. : 1244AP/21
Atencidn: Q. David Trejo Pecina No. de interno: 207p
Direccién: Carretera Soto la Marina Km. 2.5 Cd. Victoria, Tamaulipas.
i INFORMACION DE LA MUESTRA :
Lugar de muestreo: Purga de tuberia Fecha de muestreo: 2021-04-22
Direccién: Cd, Victoria, Tamaulipas Fecha de recepcién: 2021-04-23
Muestreo realizado por: Laboratorio SAS S.A.de C.V. Periodo de andlisis: 2021-04-22 al
Bajo la Norma: MUCO-AP-005 2021-04-29
Id. de la muestra: 8l Carcamo la pefita
Descripcion de la muestra: Agua Potable
* - e %‘ :
£ METODO ANALITICO "~ UNIDAD RESULTADO
Plaguicidas
Aldrin 5 EPA 80818 2007 ug/L < 0.02
Clordano 5 EPA 80818 2007 ug/L < 0.02
DDT (Total isémeros) 5 EPA 80818 2007 Heg/L < 0.02
Dieldrin 5 EPA 80818 2007 pe/L < 0.02
Heptacloro epéxido s EPA 8081B 2007 pe/L < 0.02
Heptacloro 5 EPA 80818 2007 ug/L < 0,02
Hexaclorobenceno 8 EPA 8081B 2007 pe/L < 0,02
Metoxicloro 8 EPA 80818 2007 pg/L < 0.02
Gama-HCH (Lindano) J EPA 80818 2007 ug/L < 0.02

Superindice:

Pruebas no acreditables ante la ema.

Prueba no acreditada ante la ema.

Analisis realizado por subcontratacién con laboratorio acreditado.

Anilisis realizado por contratacién con laboratorio acreditado.

Dato proporcionado por el cliente o el laboratorio que realizé el muestreo,
Prueba no acreditada ante ema, en la matriz analizada.

Medicion realizada al momento de colecta de muestra.

Medicion realizada en tiempo posterior a la toma de muestra.

T e n A& w oM oe O

DECLARACIONES:
B~ Este informe no podrd ser reproducido total o parcizlmente sin |a autorizacién previa del labpratorio.
P Los datos aqui expresados avalan Unicamente los resultados de las muestras ensayadas.

Laboratorio de Ensayo acreditado por ema, a.c. con acreditacién No. AG-215-041/12
No. DE APROBACION CONAGUA: CNA-GCA-2149
Laboratorio de Ensayo acreditado por ema, a.c. con acreditacion No. A-202-020/14
RESPONSABLE
Firmado
¥ digitalmente
4 por Q.l. Oxalis

Martinez Olguin
Q.1. OXALIS MARTINEZ OLGUIN
(CED.3766912)

Tels: 01(55) 5661-9979 [ 5661-6337
5661-8974

Fax: 01 55 5663-1447




L -]

T W

, REPORTE ANALITICO

Cliente: Comisidn Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cd. Victoria
Empresa: Comisién Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cd. Victoria
Atencidn: . Q. David Trejo
Direccién: Carretera Soto la Marlna Km 2.5, Cd. Victoria, Tamps.

¢ i INFORMACION DE LA MUESTRA
Lugar de muestreo: Purga de tuberfa
Direccion: Cd. Victoria, Tamps.
Muestreo realizado por: Laboratorio SAS S.A.de C.V.
Bajo la Norma: MUCO-AP-005
Id. de la muestra: Carcamo de la pefiita
Descripcion de la muestra:  Agua Potable

Fecha de emisién:
Informe No. :
No. de interno:

Fecha de muestreo:
Fecha de recepcidn:

Periodo de analisis:

2021-05-20
1122mML/21
28E

2021-04-22

2021-04-22
2021-04-22 al

2021-04-27

~ PARAMETRO METODO ANALITICO

UNIDAD

RESULTADO

Coliformes fecales NMP
Coliformes totales NMP
Sabor

Olor

NMX-AA-042-SCFI-2015
NMX-AA-042-SCFI-2015
Organoléptico
Organoléptico

o o « u Superindice

NMP/100mL <
NMP/100mL <

2
2
AGRADABLE
AGRADABLE

Superindice:

Pruebas no acreditables ante la ema.

Prueba no acreditada ante la ema.

Andlisis realizado por subcontratacién con laboratorio acreditado.

Andlisis realizado por contratacién con laboratorio acreditado.

Dato proporcionado por el cliente o el laboratorio que realizé el muestrea.
Prueba no acreditada ante ema, en la matriz analizada.

Medicion realizada al momento de colecta de muestra.

Medicion realizada en tiempo posterior a |a toma de muestra,

DECLARACIONES:
» Este informe no podra ser reproducido total o parcialmente sin la autorizacion previa del labaratorio.
B Los datos aqui expresados avalan nicamente los resultados de las muestras ensayadas.

Laboraterio de Ensayo acreditado por ema, a.c. con acreditacion No. AG-256-029/11
No. DE APROBACION CONAGUA: CNA-GCA-2237

RESPONSABLE
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Q.I. R. ARIADNA VAZQUEZ LOYA
(CED. 2325678)

ANA!.ITICA E INVESTIGACION Q SOLUCIONES
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FCO-MUC0-003-002-03
Vigente a partir de: 2019-04-18

Hoja de Campo (Muestreo figua)
Informacién general, plan de muestreo, mediciones de campo, condicotics ambientales, desviacitn al plan de muestreo y croquis,
Anexo de BECO-AG-MZ-MU-01-15

Fecha de muestreo: | 2021-04-22 ]
I, INFORMACION GENERAL
Nombre de la'empresa COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CD. VICTORIA
jiFo!ios de'cadena de custodia 36383, 36382 No. de Muestra  JEl)PPEs]S —|

1. PN DE MUESTRECD  Indique con "x® de scuerds al Lipo de musstreo realizado.

Tipode mpestreo Lugar de obtencion de muestra
Simple Tuberia[_] Fozal ] Canal abiarto] ] purgadetombal ] R0 [
Compuesta [ potetin__] Firo[_] Bebedero] | Despachador] | Lzge[ |

- Albsrea[ ] Griro[ ] cistemal ] tagua ] Mar[]
NMX-AA-003-1980 || prezal_]
NMX-AA-014-1980 [ otrozf PLIRGA DE TURERIA
NOM-230-S5A1-2002 [ Tipo de agua
Otro: Agua cougdnits D
Agua para uso y cervsamo humano
Agua y/o blels para consuno humana,

Otro;
envasnao y a granel
“EREVE DESCRIPCION DE PLAN DE MUESTREO:

SE REALIZARA MUESTRED PUNTUAL EN AGLIA POTABLE CON LA EMPRESA: COMISION MUNICIPAL DE AGLIA POTARLE Y ALCANTARILLADO DE €D VICTORIA
8510 EL PROCEDIMIENTO DE MUESTREQ INTERNO MUCO AP-00S5 1A MUESTRA SERA TOMADA DIRECTO DE LA PURGA DE TURERTA,
TOMANDO LOS PARAMETROS DE ACUFRDO AL ALTA GENERADA No. 081, 28E

|

Agum residial
MUCT-AP-005

IXI. CONDICIONES AMBIENTALES Y MEDICIONES DE CAMPO:

Tiglo
deapejad

Nubtagdo | Llovia

Mediciones de'parametros'decaimpo

Caudal (Qi) Part. Caudal Vol. Mta

Howa M5 ‘Hara ME

Caudal

Temperstura (°C) (m?/s)

(L/5)

(Qi/or)
(Forizz en que se
midicTemp. pia)
Conductividad (uS/em)
PH (upH)

madido a temp. (°C)
Mataria flotante

Cloro residual (mg/L) 2.0

Color| peoizan Sumatada (5):

Olor|  mcccen
Turbledad NO
Yodo residual (mg/L) <0.2
Netai los resultedas reporiados en es Il coresponden a 1os promelios de las tres lecturps real
Obgervaciones:

J2g en camps, regitadas en bidioon,

Pigina1ide3



Hoja de Campo (Muestreo Agua)
Tnformacisn general] plan de muestreo, mediciones de campo, condiciones ambientales, désviazion al plan de muestreo 'y croguis,
Anexo de BECO-AG-MZ-MU-01-15

IV, CROQUIS DEL SITIO DE MUESTREO:

POSICION SATELITAL [N23°u 'S5 " wose®i13e 5 ' |

|coOtAPE VicTor A

S
————
e ————— |

V. DESVIACIONES AL PLAN DE MUESTREOQ (Describir todas las desviaciones que existan dentre del plan de muestreo):
MOTIVOS PRINCIPALES POR LAS QUE SE TIENE QUE GENERAR UN REPORTE DE DESVIACION AL PLAN DE MUESTREO:

Indicar el motivo de la modificacién al plan de muestree, (Marque "x7).
s |

CONDICIONES CLIMATICAS]  Ifo.n /5“ oTRO:
{INUNDACION, SEQUIA, HURACAN,LLUVIA TORRENCIAL o EL PUNTO DE MUESTREO NO PRESENTA DESCARGA J © (oescaisa) ]
ETC.) /
LAS CONDICIONES DEL PUNTO DE MUESTREQ, NO CONDICIONES DE INSEGURIDAD EN LA ZONA
PERMITEN REALIZAR LA MEDICION REPRESENTATIVA (MASEOTRAMED SECUESTRO, ASALTO,CONFLICTO SOCIALRIESS0 DE
DE CAUDAL ACCIDENTE)

Nata: No se considera motivo de desviacion ninguna situaciin imputable al laboratorio como falta o falla de equipn, descomposturas vehiculares etc,
DESCRIPCION DE LA DESVIACION AL PLAN DE MUESTREQ (Anexe avidencia de |a desviaciin (imagenes): B

PERMITE EL CLIENTE LA TOMA DE FOTOGRAFIAS? (Marque "x") sI AN/D] | Bn
—
LA DESVIACION AL PLAN DE MUESTREQ IMPLICA LA REPROGRAMACION DEL SERVICIO? (Marque "K7) SI l__—/-lrr‘nﬁ]f

INDIQUE FECHA SUGERIDA POR EL CLIENTE PARA LA REPROGRAMACION DEL
SERVICIO (en caso de confirmar en campo):

(=)
{5@ rﬁ/ﬁ Geircics

NOMBRE Y FIRMA
TECNICO DE CAMFO

Cowm Dhviv TVET  PEIA

NOMBRE ¥ FIRMA
CLIENTE

Tolio E5nt HO‘Z MEAOLEZ

NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR DE MUESTREO

Pégina 2 de 3



Hoja de Campo (Muestreo Agua)
Informacién general] plan de muestreo, mediviones de campo, condiciones ambientales, desviacién of plan. de muestreo 'y crogus,
Anexo de BECO-AG-MZ-MU-01-15

R p
IMAGENES DE LA DESVIACION: /

Pdgina 3 de 3



